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Ultralyd har vert ansett for a vaere trygt,
og ingen studier har vist alvorlige skadeli-
ge effekter av bildegi-
vende ultralyd i svan-
gerskapet. Moderne ul-
tralydmaskiner avgir
likevel markert hayere
intensitet enn tidligere
generasjoner, og dyre-
studier har vist skadeli-
ge effekter av dette. In-
ternasjonale retnings-
linjer anbefaler & bruke
den laveste intensite-
ten som gir gode ma-
linger, men studier tyder pa at dette i liten
grad etterleves.

[ de senere drene har en vart sarlig opp-
tatt av blodstrems mdlinger med Doppler
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hos foster i forste tredel av svangerskapet.
Dette er en periode der fosteret er sarlig
sarbart, og Doppler krever noe hgyere
energi enn bildegivende ultralyd. Ogsa se-
nere i svangerskapet er det av interesse
holde intensiteten nede nar en skal foreta
Dopplermadlinger. Vanlige graskalaultra-
lydbilde har tidligere brukt mindre inten-
sitet enn Dopplermadlinger. @nske om sta-
dig bedre bildekvalitet har likevel fart til
at intensiteten ogsa ved disse undersgkel-
sene har blitt stadig heyere.

[ avhandlingen har en redusert intensite-
ten ved ultralydundersekelser av foster, og
sammenliknet maleverdiene og presisjo-
nen til malingene med malinger gjort ved
den vanligvis brukte intensiteten. En har
sett pd bade Dopplermalinger og malinger
gjort i vanlige grdskalabilde.

Resultatene i denne avhandlingen viser at
en kan oppna fullgode madlinger med en
tidel av den intensiteten som er vanlig 4
bruke i dag. Vi meiner dette nivdet ber
vare utgangspunkt ved ultralyd av gravi-
de.
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